
REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

OSPEDALI CIVICO — G. DI CRISTINA — BENFRATELLI 

Piazza N. Leotta n. 4-— 90127 PALERMO - P. Iva n. 05841770828 

VERBALE DI GARA n° 17 

Procedura aperta annuale, per la fornitura quinquennale con eventuale periodo di 

rinnovo di due anni, nonché con eventuale ulteriore proroga di dei mesi, di sistemi, in 

service,per laboratori di analisi dell’Azienda. 

L'anno duemiladiciasette , il giorno cinque del mese di giugno, alle ore 13,15 in Palermo, 

presso la sede dell' ARNAS Civico Di Cristina e Benfratelli, si riunisce in seduta riservata la 

commissione di gara cosi composta: 

- Dott. Gaetano Amato nella qualita di presidente; 

- Ing. Costanza Tarzia , nella qualita di componente; 

- Avv. Domenico Nicolosi nella qualita di componente 

e procede alla correzione puramente aritmetica dei totali del lotto 20 dei concorrenti Menarini 

e Werfen 

LOTTO 20 

Rif. | Caratteristiche Punti 

Max 
Punteggio 

60 

WERFEN MENARINI 

bordo contemporaneamente 

Maggior numero di campioni a 

> 80 camp. : 
6 punti 

> 60 camp. : 

4 punti 

> 30 camp. : 

2 punti 

2 Produttivita: n°test/ora 

> 100 

test/ora: 6 

punti 

> 50 test/ora: 

4 punti 

> 30 test/ora: 

2 punti 

soluzioni accessorie 

Lettore barcode per reagenti e SI: 4 punti 

NO: 0 punti 

Assenza di 

specificare tecnologia 

carry-Over: SI: 6 

NO: 0 



> 90 prov. : 4 

‘ 

punti 4 

Numero di posizioni disponibili > 70 prov. :2 

5 per campioni, calibratori e wits 
controlli a bordo P 

> 35 prov. : 1 
punto 0 

6 Curva di calibrazione specifiche SI: 3 punti 3 3 
per ogni analita NO: 0 punti 

Tempo di attesa per il primo SI: 4 ‘i 

7  |risultato inferiore o uguale a 35 2 yee 4 4 

minuti NO: 0. punti 
SI: 3 punti 

8 Effettuazione di test Reflex aa . 3 2 
NO: 0 punti 

9 Stabilita reagenti on board SI: 2 punti 2 2 

refrigerati di almeno 30 gg NO: 0 punti 

10 Stabilita curva di calibrazione di SI: 3 punti 3 3 

almeno 15 gg NO: 0. punti 

Gestione dell'analizzatore tramite SI: 4 punti 4 

11 |PC integrato e monitor touch- : 
Green NO: 0 punti 0 

3 tipologie: 

3 punti 
Diverse tipologie di : ge 

12 |confezionamento ( 25, 50, 100 ; pee 
test) P 2 a 

1 tipologia: 

1 punto 

B Atomizzatore ultrasonico SI: 4 
integrato NO: 0 0 0 

14 Supporto specialistico ed SI: 4 4 4 

applicativo in regione NO: 0 

Capacita del Test della 
Translutaminasi IgA di rilevare SI: 4 

15 | un deficit di IgA con reflex 4 

automatico su anti- 
Tranglutaminasi IgG. NO: 0 1) 

41 43 

La Commissione procede ad esaminare la nota prot. N° 1540-FB-2017 pervenuta in data 

odierna alle ore 12,15 della concorrente Menarini. 

Relativamente al punto 1 della nota riferito all’assenza di Carry-over, la commissione 

conferma il punteggio assegnato in quanto la presenza dei due aghi garantisce dal rischio di 

contaminazione. 
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Relativamente al punto due la Commissione conferma il punteggio assegnato in quanto, 

poiché sul mercato gli strumenti di piu: larga diffusione non hanno un pc integrato alla 

macchina, si intende come integrato un computer dedicato alla strumentazione . Inoltre nulla 

toglieva alla Menarini la possibilita di offrire la presenza di un monitor touch screen sia che il 

pc fosse integrato o no. Poiché il punteggio viene assegnato sulla presenza dei due requisti 

completi la Commissione ritiene che computer dedicato e monitor touch screen soddisfano il 

requisito 11 senza alcuna modifica in corso d’opera. 

La Commissione passa ad esaminare la nota della Roche del 31.05.2017.Per quanto riguarda 

il punto 1 si ribadisce il punteggio attribuito in quanto aldila dei valori ottenuti tramite 

letteratura scientifica il valore di hit rate é di 35 copie/ml per cui soddisfa il requisito richiesto 

(almeno 20copie/ml) 

Relativamente al punto 10 la commissione conferma il punteggio in quanto il calibratore é 

contrassegnato da barcode . 

La commissione per puro errore di battitura rileva che nel lotto 18 punto 8 della griglia 

punteggi qualitativi , il punteggio assegnato alla Dasit € quello del verbale n° 12 ovvero zero. 

Si ripropone la parametrazione in base a quanto emerso nel presente verbale . 

Lotto n° 2: WERFEN pt 60 ; SIEMENS pt 49,47 

Lotto n° 3 : DASIT pt.60 ; SIEMENS 58,77 STAGO pt. 51,43 

Lotto n° 4: WERFEN pt. 60 

Lotto n° 5: SIEMENS pt. 60 

Lotto n° 6 : THERMOFISHER IMMUNODIAGNOSTIC pt. 60 ; SIEMENS ESCLUSA 

Lotto n° 7 : DASIT pt. 60 ; 

Lotto n° 8: EUROSPITAL pt.60; 

Lotto n° 9: EUROIMMUN pt.60; 

Lotto n° 10 : WERFEN pt 60; 

Lotto n° 11: PANTEC pt 60; 

Lotto N° 13: MENARINI pt. 60; 

Lotto n° 14: BECKMAN COULTER pt 41,05 ; ABBOTT pt 60 

Lotto n° 15 : ALIFAX pt 60 

Lotto n° 16 : SEBIA pt 60 

Lotto n° 17 : SIEMENS pt. 60 

Lotto n° 18 : DASIT pt. 56,47 ; BECKMAN COULTER 51,76 MENARINI pt. 60 

Lotto n° 19 : BIOMERIEUX pt. 60 ; 

Lotto n° 20 : WERFEN pt 57,20 ; MENARINI pt 60 

Lotto n° 21: THERMOFISHER LIFE TECNOLOGIES ESCLUSA; QIAGEN ESCLUSA 

Lotto n° 22: HOLOGIC pt. 60 

Lotto n° 25: BECTON DICKINSON pt. 60 
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Lotto n° 26: ATI DIASORIN-ALIFAX pt. 60 

Lotto n° 27 : BIOMERIEUX pt. 60 ; 

Lotto n° 28 : BIOMERIEUX pt. 60 ; 

Lotto n° 29 : ELITECH GROUP pt. 60 ; 

Lotto n° 30: ABBOTT pt 60 

Lotto n° 31 : SIEMENS pt. 60 

Lotto n° 32 : BIOMERIEUX pt. 60 ; 

Lotto n° 33 : ROCHE pt. 60 ATI BECKMAN AB ANALITICA pt. 43; 

Lotto n° 34: BIORAD pt. 60 

Lotto n° 35 : DELCON pt. 60 

Lotto n° 37 : BIORAD pt. 60 

Lotto n° 38 : ARROW pt. 60 

Lotto n° 39 : NUCLEAR LASER pt. 60 

La Commissione conclude i lavori della parte tecnica in seduta riservata e rimanda le 

operazioni in seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche a giorno 6 giugno ore 

9.30. 

Letto, confermato, e sottoscritto. 

ll presidente Dott. Gaetano amato Ast 

Il componente Ing. Costanza Tarzia ods Comune 

Il componente Avv. Domenico Nicolosi. Deteur' 



Spettabile 
A.R.N.AS. 

CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI 
P.ZZA N. LEOTTA, 4 
90127 PALERMO 

c.a. Presidente Commissione Valutatrice 

Monza, 15/05/2017 

Cod. 3688104912 Offerta N. 63609/63610/01017175/FC_1 
(da citare per qualsiasi comunicazione relativa) 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE CON EVENTUALE PERIODO 
D! RINNOVO DI DUE ANNI, NONCHE' CON EVENTUALE PROROGA DI SEI MESI, DI 
SISTEMI, IN SERVICE, PER LABORATORI DI ANALISI DELL'AZIENDA. 
N. DI GARA 6515548 -LOTTO 33 CIG 6801267713 

La sottoscritta ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A., societa unipersonale, con sede legale ed uffici amministrativi 
in Monza (MB), Viale G.B. Stucchi 110 - telefono n. 039/2817.1 e telefax n. 039/2817670 e 039/2817678 - iscritta presso la C.C.LAA. di Monza e Brianza - data di iscrizione 05/1 0/2016 - iscritta nella sezione 
ordinaria il 19/02/1996 con C.F., P.l. e Registro Imprese al n. 10181220152 - iscritta al. REA. di Monza e Brianza n. MB1350535 il 05/10/2016 - Codice attivita n. 46.90.00 - Ufficio delle Imposte Dirette in Milano, 
Via Manin 25 Presidente Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante 
Pedro Miguel APARICIO GONCALVES nato a Lisbona (Portogallo) il 26/08/1970, codice fiscale 
PRCPRM70M26Z128C, domiciliato per la carica in Monza, Viale G.B. Stucchi 110 - rappresentata da: 
Noemi Maria Brambilla, nata a Inzago (Ml) il 04/11/1972, domiciliata per la carica in Monza (MB), Viale 
G.B. Stucchi 110, codice fiscale BRMNMR72S44E317A, in qualita di Procuratore nominato con atto del 
17/07/2012 
Giuseppa Novara nata a Mazzarino (CL) il 26/02/1962, domiciliata per la carica in Monza (MB), Viale G.B. 
Stucchi 110, codice fiscale NVRGPP62B66F065G, in qualita di Procuratore nominato con atto del 
19/09/2016 

IN RELAZIONE 

alla procedura di gara in oggetto e specificatamente a quanto pubblicato nel verbale di gara n 9 
relativamente alla assegnazione dei punteggi per il lotto 33 all‘ATl Beckman-AB Analitica, la scrivente 
Roche Diagnostics S.p.A. desidera far rilevare come alcuni dei punteggi assegnati non trovano riscontro, a 
nostra conoscenza, nelle caratteristiche dei prodotti in commercio ed offerti dalle ditte costituenti |'ATI 
Stessa ed in particolare non ci risultano congrui i punteggi assegnati per le seguenti caratteristiche 
richieste: 

> Relativamente al punto 1 “HIV Quantitativo: sensibilita analitica almeno 20 copie/mL”, ci risulta 
come da Package Insert Veris HIV-1 Assay, che la sensibilita del test HIV in commercio sia di 35 
copie/ml, owero superiori alle 20 richieste 

>  Relativamente al punto 2 “Test HIV Dual Target con primer verso regioni non soggette all'attivita 
dei farmaci”, ci risulta che il test Veris HIV-1 Assay in commercio sia a singolo target con primers 
diretti verso una unica regione, la regione LTR. 

Roche Diagnostics S.p.A. Sede Legale: 20900 Monza MB Healthcare Solutions Tenders Tel. +39 0392817659 - societa unipersonale Viale G.B. Stucchi, 110 Management Numero verde 800-650651 
Capitale sociale EUR 18.060.000 iv. Fax +039/2817670 - 039/2817678 
C.F/P. IVA / Registro mprese www.roche.it 
Monza e Brianza 10181220152 fabio.casiraghi@roche.com 



> Relativamente al punto 7 “HCV Dual Probe con riconoscimento ottimale di tutti i genotipi”, ci 
risulta che il test Veris HCV Assay in commercio non sia un Dual Probe come tichiesto. 

> Relativamente al punto 10: ci risulta che le calibrazioni per i test Beckman Veris vengano effettuate 
tramite CHIP . La calibrazione cos! memorizzata viene adattata al sistema al cambio lotto 
0 ogni trenta giorni eseguendo una calibrazione su due punti in triplicato. Per la calibrazione cosi 
come esposta, su chip, riteniamo non congrua l'assegnazione dei 6 punti. 

Quindi, fiduciosi in un Vs riesame delle schede tecniche presentate dall'AT! sopra indicata, chiediamo una 
ulteriore verifica con rivalutazione del punteggio qualitativo assegnato 

ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. 
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diagnostics 

Firenze, 25 Maggio 2017 
Prot. n° 1495-FB-2017 

Spett..le Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione 
Ospedali Civico, G. Di Cristina e Benfratelli 
Piazza Nicola Leotta, 4 
90127 PALERMO 

C.a. dr. Gaetano Amato. Presidente della commissione tecnica. 
gaetano.amato@arnascivico. it 

provveditorato@arnascivico. it 

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura quinquennale con eventuale periodo di rinnovo per due anni, nonché 
con eventuale ulteriore proroga di sei mesi, di sistemi in service, per laboratori di analisi dell'Azienda. N° di gara: 
6515548 — Richiesta Chiarimenti. 

Lotto 20 - SISTEMA AUTOMATICO PER L’ESECUZIONE Di TESI IN CHEMILUMINESCENZA (CLIA ) PER 
LA RICERCA DI PATOLOGIE AUTOIMMUNI PER IL LABORATORIO D! PATOLOGIA CLINICA DEL P.O. DI 
CRISTINA 

In riferimento alla procedura di gara di cui all'oggetto e, pill precisamente, al Lotto 20, e anche a quanto 
si evince dal verbale di gara n°14 pagg. 3-4, la A.MENARINI Diagnostics intende evidenziare che: 

1. Al punto rif 4 della griglia di valutazione dell’offerta tecnica: Assenza di carry-over _specificare 
fecnologia.- Vengono attribuiti zero punti alla ns. proposta e cio in evidente contrasto con quanto 
sottoscritto al punto 5 pag. 17 della relazione del progetto tecnico “parametri valutativi”. 

Volevamo altresi sottolineare come sempre al rif. 4 della griglia di valutazione della ditta I.L., che utilizza 
la stessa tecnologia di campionamento del campione e di prevenzione di carry-over della scrivente 
azienda, vengono attribuiti invece sei punti qualita. 

2. Inoltre, da pubblicazioni facilmente accessibili, risulterebbe che il sistema in chemiluminescenza per 
Fanalisi dj patologie autoimmuni della ditta 1.L. non sia in possesso del caratteristiche per soddisfare il 
requisito Rif. 11:_Gestione delf’analizzatore_tramite pc _integrato e monitor touch-screen, Infatti pur 
essendo presente il monitor touch-screen il pc non é integrato nello strumento, ma posto in un case 
esternamente ad esso. 

Alla luce di quanto osservato siamo a chiedere la revisione delle valutazioni effettuate e conseguentemente dei 
punteggi qualitativi assegnati. 

In attesa di un Vostro positivo riscontro, 
distinti saluti. 

. IAGNOSTICS S.FLL, - CAPITALE SOCIALE € 30,000.000 IV. - SOCIETA’ CON SOCIO UNICO - VIA SETTE SANTI, 3 - 50131 FIRENZE - TEL.055.56801 - C.P. 4069 - 50100 FIRENZE - REG ALE Ntrososeonauesi af: C.F, PA.V.A, E REG.IMPRESE FI 05686870483 - SOCIETA SOGGETTA ALUATHVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI A. MENARINI INDUSTRIE FARMAGEUTICHE RIUNITE S.R.L. - VIA SETTE SANTI, 3 - 50131 FIRENZE - P.|. 00395270481 - SEDE OPERATIVA : VIA LUNGO L'EMA, 7 - LOCALITA’ PONTE A EMA - 50012 BAGNO A RIPOL! (Fl) 

HEADQUARTERS - ITALY - EXPORT DIVISION: A. MENARINI DIAGNOSTICS S.J. - Firenze - AUSTRIA: A. MENARINI G.m.b.H. - Wien - BELGIUM: MENARINI DIAGNOSTICS BENELUX S.A/N.V.- Zaventem — FRANCE: A. MENARINI DIAGNOSTICS FRANGE S.A.R.L. - Parls - GERMANY: A. MENARINI DIAGNOSTICS DEUTSCHLAND DIVISION DER BERLIN-CHEMIE AG - Berlin - GREECE: MENARINI DIAGNOSTICS S.A. - Athens - THE NETHERLANDS: MENARINI DIAGNOSTICS BENELUX N.V. - Valkenswaard - PORTUGAL: MENARINI DIAGNOSTICOS LDA - Lisbon — SPAIN: A. MENARINI DIAGNOSTICOS S.A. - Badalona (Barcslona) - SWEDEN: A. MENARINI DIAGNOSTICS S.r}. - Malm - SWITZERLAND: A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. - Zdrlch - U.K.: A. MENARINI DIAGNOSTICS Ltd. - Wokingham 
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