
Azienda Ospedaliera A.R.N.A.S. Civico di Palermo 

VERBALE DI SEDUTA DEL 13.06.2017 

OGGETTO: Espletamento procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di una incubatrice da 

trasporto da destinare all7?UTIN dell’A.R.N.A.S. Civico Di Cristina e Benfratelli, numero gara CIG 

70205862D8. 

L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di giugno, alle ore 14,30, in Palermo, presso i locali 

degli Uffici dell?U.O. Rinnovo Tecnologico del Provveditorato dell’A.R.N.A.S. Civico Di Cristina e 

Benfratelli, in Piazza Nicola Leotta, 4, si ¢ riunita, per procedere all’espletamento della procedura di gara in 

oggetto indicata, la Commissione Tecnica Giudicatrice di cui all’art. 8 della L.R. 12/2011 e s.m.i., nominata 

con delibera del Direttore Generale n.0853 del 18/05/2017, composta da: 
1) Dott. Giuseppe Amella, dirigente medico dell’U.O.C. di Neonatologia T.I.N. e Nido dell’A.R.N.A.S. 

Civico Di Cristina e Benfratelli di Palermo, nella qualita di Presidente; 

2) Avv. Anna Maria Aiello, Componente esperto materie giuridiche; 

3) Ing. Pietro Sturniolo, Componente esperto attrezzature mediche. 

La Commissione, preso atto dei chiarimenti ricevuti dalla ditta Burke e Burke SpA, ritiene gli stessi 

tecnicamente soddisfacenti e quindi procede all’attribuzione del punteggio relativo alla qualita. 
La ditta Burke & Burke SpA ottiene un punteggio complessivo di 55/60 punti. 
La Commissione procede, a questo punto alla verifica della documentazione tecnica della ditta 

Angiomedica sas, quindi passa all’attribuzione del punteggio qualita. 
La ditta Angiomedica sas ottiene un punteggio complessivo di 54/60 punti. 
Si allega al presente verbale la griglia qualita con i punteggi attribuiti alle ditte partecipanti (Allegato 

<A”) 

Dopo avere inserito su piattaforma MEPA i punteggi relativi alla valutazione dei requisiti tecnici, alle 

ore 17.00 la Commissione, dichiara aperta la seduta pubblica sulla stessa piattaforma. 
Passa, quindi alla valutazione delle offerte economiche delle due ditte partecipanti presenti sulla 

piattaforma MEPA e approvando le stesse, stampa la griglia disponibile sulla piattaforma contenente 

Pattribuzione dei punteggi (Allegato “B”). 
La ditta Burke & Burke offre un prezzo pari a € 36.100,00 con un ribasso a base d’asta pari a 2,4324%, 

mentre la ditta Angiomedica offre un prezzo pari a 26.600,00 con un ribasso a base d’asta pari a 28,1081%. 

A questo punto la Commissione aggiudica provvisoriamente la gara alla ditta Angiomedica sas con 

un punteggio complessivo di 94,00 punti (punteggio tecnico totale 54, punteggio economico totale 40). 

La commissione a questo punto salva i dati, chiude la seduta pubblica alle ore 17.45 attraverso la 

piattaforma MEPA, e alle ore 18.00 dichiara concluse le operazioni di gara in oggetto. 
Del che é stato redatto il presente verbale, composto fin qui da n. | (una) pagina numerata e che letto, 

___viene confermato_e sottoscritto conn. 2 allegati: _ 
Allegato “A” : griglia punteggio qualita 

Allegato “B” : griglia attribuzione punteggi totali 

Il Componente Esperto In Materie I] Componente Esperto In 
juridiche Attre ire Meédiche 

Avy) 1 ieklo Ing. Piethg Stur iolo 

A I] Presidente della Commissione ? 

Giudicatrice 

Dott. Giyseppe Ame}la 

pr ty 

val



PALLEGATO “Ak 

Requisito Tecnico GRIGLIA QUALITA Burke & Burke Angiomedica 
PUNTEGGIO SpA sas 

Compressore di _ aria 
integrato al 5 5 5 
ventilatore 
Flussometro ausiliario =] 5 5 
Supporto per cartella 
Clinica / 2 2 2 
cellulare 

Monitor multiparametrico 
con 5 5 5 
ECG su carta 

Estraibilita del lettino lato 5 
testa 5 3) 
Monitoraggio temperatura 
corporea con sonda 5 5 5 
termica 
rettale 

Due obld nella parete 5 5 0 
posteriore 
Altro obld laterale oltre 5 5 
quello 5 
richiesto 

Seconda fonte luminosa 5 0 5 
Presenza di un sistema di 
stabilizzazione del capo 
del neonato che permetta 1 1 0 
anche di insonorizzare le 
orecchie del paziente 

Visualizzazione numerica 
e 

grafica dei dati ventilatori 4 4 4 
del 
paziente _ 

| Supporti interni snodabili| = = _ 
per 5 5 > 
corrugati circuito 
ventilazione 
Mensola porta oggetti e/o 3 2 3 
accessori 

Monitoraggio ETCO2 5 5 5 

TOTALE 55 54 
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