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ELEMENTO TECNICO RICHIESTO CASELLA DOVE LA DITTA DEVE 

INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE 

POSSIEDE LA CARATTERISTICA 

RICHIESTA E NO NELL’IPOTESI IN 

CUI LA FUNZIONE NON SIA 

POSSEDUTA E LINDICAZIONE 

DELLA EVENTUALE FUNZIONE 

EQUIVALENTE 

EVENTUALI NOTE 

1. Campo temperature +2 /+15 

°C 

2. Capacita non inferiore a 160 It 

3. Struttura acciaio plastificato 

bianco antibatterico _int/est, 

oppure int. Acciaio inox AISI 304 

ed est. Acciaio plastificato bianco 

antibatterico ; spessore di 

almeno 60 mm nella schiena , 50 

mm nei fianchi. 

4.n.1 porta in vetro temprato a 

triplo spessore . 

5. Iluminazione Full Led ad 

intensita variabile. 

6. Allestimento interno 3 piani. 

7. Refrigerazione ventilata. 

8. Grafico temperatura in real- 

time e sempre visibile su display. 

9.Allarmi acustico-visivi per 

alterazioni della temperatura e 

guasti, con registrazione 

automatica. 

10. Sbrinamento automatico con 

evaporazione acqua di condensa. 

11.Serratura elettronica. 

12. Batteria a tampone. 

13. Termostato di sicurezza. 

14. Registrazione dati almeno 

degli ultimi 3 (tre) anni su sd 

card e di almeno 1 anno su flash 

memory. 


