
SISTEMA DI VIDEOECOENDOSCOPIA BRONCHIALE DA DESTINARE ALL’U.O.C. DI ENDOSCOPIA 

BRONCHIALE DELL’ARNAS 

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO CASELLA DOVE LA DITTA 
DEVE INDICARE IL TIPO DI 

DOCUMENTO, LA PAGINA ED 
IL RIGO IN CUI RISCONTRARE 

ELEMENTO TECNICO 
RICHIESTO 

EVENTUALI NOTE 

1. Tutte le componentistiche devono 

essere destinate a pazienti adulti 

2. Tutte le apparecchiature devono avere 

in garanzia la riparazione dei guasti ful 

service ed entro 15 giorni, con 

sostituzione dell’apparecchiatura 

guasta con apparecchio sostitutivo con 

caratteristiche analoghe entro 48 ore 

lavorative 

CARRELLO 

3. Porta strumentazione di almeno 2 

piani, completo di trasformatore di 

isolamento, supporto porta monitor, 

supporto endoscopico, con ruote 

piroettanti per consentire 

l'appropriato contenimento di tutta la 

strumentazione oggetto della gara 

DOPPIO MONITOR. 

4. Medicale ad alta definizione, da fissare 

a parete o su Stativo, di almeno 26” 

per conseguire un’adeguata 

visualizzazione delle immagini a video 

durante l’espletamento della 

procedura endoscopica 

VIDEOPROCESSORE HDTV 

5. Con gestione delle funzioni_ di 

controllo delle immagini endoscopiche 

per lidentificazione delle lesioni 

minime della mucosa cosi da 

permettere una diagnostica precoce 

delle patologie polmonari, garantendo 

'acquisizione e la registrazione delle 

immagini endoscopiche utili in fase di 

refertazione e a fini di ricerca 

FONTE DI LUCE 

6. Modulare o integrata al video 

processore, con tipologia di 

illuminazione idonea ad enfatizzare le 

immagini da osservare anche in piccoli 

segmenti 

ECOPROCESSORE O ECOGRAFO 

7. \In grado di elaborare immagini 

ecografiche delle strutture 



anatomiche in prossimita delle vie 

aeree, compatibile con l’utilizzo di 

ecovideobroncoscopi EBUS lineari, per 

guidare il campionamento delle lesioni 

mediastiniche in prossimita delle vie 

aeree 

VIDEOECOBRONCOSCOPIO OPERATIVO 

8. Per EBUS — TBNA che consenta la 

diretta visualizzazione ecografica e il 

campionamento delle stazioni 

linfonodali toraciche e delle lesioni ilo- 

mediastiniche 

CAVO ULTRASUONI 

9. Per collegamento 

ecovideobroncosocpio a 

ecoprocessore fe) ecografo se 

necessario 

N. 2 VIDEOBRONCOSCOPI 

10. HDTV per espletare le procedure 

endoscopiche sia a scopo diagnostico 

(campionamento di lesioni polmonari, 

esecuzione di bronco aspirati/lavaggi 

bronco alveolari), sia a  scopo 

terapeutico (laser-terapia, gestione 

del sanguinamento endobronchiale, 

procedure a  scopo_ disostruttivo, 

rimozione corpi estranei) 

Tutte le misure sono indicative, possono essere offerte misure leggermente divergenti con uno 

scostamento in piu o in meno del 10% 

NB ai sensi dell’art. 68 comma 7, qualora le specifiche tecniche siano limitative della concorrenza si 

invitano le ditte offerenti_a dimostrare con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni alternative 

ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. 

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI IDENTICO 

OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 10 SUL 

TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO 

DENOMINAZIONE AZIENDA PREZZO DI VENDITA AL NETTO ANNO 

PUBBLICA O PRIVATA DELL’IVA 



INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI MATERIALI DI 

CONSUMO DEDICATI DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI 

SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO 

DENOMINAZIONE AZIENDA PREZZO DI VENDITA AL NETTO ANNO 

PUBBLICA O PRIVATA DELL’IVA 


